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ABSTRACT

This study was conducted with specific objectives of isolation and 

identification  of  bacteria  associated  with  Anesthetic  apparatus  used 

during operations or intubations in intensive care units.

Two hundred samples  were collected from ten different  sites  of 

Anesthetic apparatus, Twenty specimens were taken from each sites were 

considered sterile and ready to use. The duration of samples collection 

was  between  (March  2001  –  October  2002).  Twenty  specimens  were 

taken  from  each  site.  The  samples  were  collected  from  the  major 

emergency complex theatre at Ribat University Hospital and the major 

theatre of Sahiroon Hospital in Khartoum state.

Bacteriological  examinations  were  performed  in  the  microbiology 

laboratory, Department of Microbiology, Ribat University Hospital and 

Central Vet. Research Lab. Center, Soba.

Both  Gram-positive  and  Gram-negative  bacteria  were  isolated, 

identified  and  differentiated  using  standard  different  biochemical 

reactions.

The Gram-positive isolates were Staphylococcus spp., Micrococcus spp. 

and Bacillus spp.The Gram negative isolate were only Pseudomonas.

The  commonest  bacteria  that  contaminate  the  Anesthetic 

apparatus were Pseudomonas spp. (60.37%), Micrococcus spp. (20.75%) 

and Bacillus spp. (18.38%).

The antibiotic Sensitivity tests were done for each isolated strain.

Pseudomonas spp. were (100%) sensitive to Amickacin, Pefloxacin and 

Ciprofloxacin and ( 72.7% ) sensitive to Ofloxacin and (100%) resistant 

to  Ampicillin,  Cefoperazone,  Piperacillin,  Ceftazidime  Ceftizoxime, 

Augmentin, and  (72.7% )  resistant to Cefotaxime and Gentamicin .
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Micrococcus spp. were (85.7%) sensitive to Ciprofloxacin and (71.4%) 

sensitive  to  Gentamicin,  Ofloxacin  and  Pefloxacin,  intermediately 

sensitive  to  Ceftriazone.  They  were  found  to  be  (85.7%)  resistant  to 

Cephalexin,  (71.4%)  to  Ampicillin,  and  Lincomycin  and  (57.1%) 

resistant to Roxythromycin   and Cefotaxime.

Bacillus  spp.were (100%)  sensitive  to  Gentamicin  and  Ciprofloxacin, 

(85.7%)  to  Roxythromycin,  (71.4%)  to  Ofloxacin  and  Pefloxacin  and 

intermediately sensitive to Cephalexin and Ceftriazone .They were on the 

Other hand found to be (85.7%) resistant to Ampicillin and (57.1%) to 

Cefotaxime and Lincomycin.
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الطــروحة م ـلخـص

وث         لتل احبة المص ا البكتري ف وتعري زل ع دف به ة الدراس ذه ه  اجريت

ة         العناي دات وح ة الجراحي ات العملي ي ف تعملة المس دير التخ وأجهزة  معدات

المكثفة 

زة            اجه و دات مع ن م ة مختلف زة اجه رة عش ن م ة عين ائتي م ع جم م  ت

      . ن   م از جه ل لك ة عين رون عش دل بمع تمعال للس دة المع ة  التخديرالمعقم

ارس       )   م ترةمن الف من العينات جمعت المختلفة التخدير وبر-2001أجهزة اكت  م

اط(.        2002 الرب فى بمستش ة المكثف ة والعناي ة الجراحي ات العملي ع مجم ن م  م

. الخرطوم       بولية التخصصى ساهرون و الجامعى

ل         معم ي ف ي المثل ة الفني بالمواصفات البكترية الختبارات كل  أجريت

ة          البيطري اث الأبح ل معام ز ومرك امعى الج الرباط بمستشفى الدقيقة  الأحياء

. سوبا – المركزية

بغة         لص البة والس رام غ بغة لص ة الموجب ا البكتري جميع وعرفت  عزلت

. المثلي      الحيوية الكيميائية التفاعلت باستخدام غرام

ورات         المك ى عل وي تحت ت عزل تي وال رام غ بغة لص ة الموجب  البكتريا

. والباسليس     والمايكروكوكس السبحية والمكورات العنقودية

وع         ن ى عل وي تحت ت عزل تي وال رام غ بغة لص البة الس ا  البكتري

الزنجارية  (  ). الزائفة فقط سودوموناس

و           دير التخ أجهزة تلوث تصاحب التي البكتريا معظم أن الدراسة  أثبتت

ودوموناس          س وع ن ن م ة المكثف ة بالعناي ناعى الص س التنف زة (اجه

Pseudomonas(%  60.37.بنسبة( ( المكايكروكوكس   ( Cocciويليها بة )  (%بنس

الباسليس     )75.20 .)38.18(%بنسبة  )) Bacillusثم
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تي          وال ة الحيوي ادات المض ية حساس ارات اختب ة عين ل لك ت أجري  ثم

ودوموناس      س ان ب الدراسة لمضاد   )Pseudomonas(أثبتت حساسة  االمعزولة

ين  سبروفلكساسين   )Amikacin(اميكاس ) Ciprofloxacinو ين  )  بيفلوكساس (و

Pefloxacin)   افولكساسين     % )100(بنسبة لمضاد حساس  بنسبة )Ofloxacin(و

امبيسلين    %)72.7( لمضاد مقاوم سيفوبرازون   )Ampicillin (و (و

Cefoperazone ( يلين  وسفتازدايم )Ceftazidimeو  ()Piperacillin(وبيبراس

اوقمنتين   )Ceftizoxime(وسيفوتاكسيم   ومضاد%)) 100بنسبة  )Augmentin(و

%).72.7(بنسبة  )Cefotaxime(وسفتاكسايم  )Gentamicin(جنتاميسين 

ايكروكوكس   الم ا Microام  Cocci) ين  )   سبروفاكاس اد لمض ة  حساس

Ciprofloxacin  ((بنسبة)(واوفلكسين  %)85.7Ofloxacin()   بيفولكسين و

Pefloxacin)  (وجنتمايسنGentamicin  (بنسبة)وسفتازون  (%)71.4

Ceftriazone  ( بنسبة)سفالكسين    (%)57.1 لمضاد  )Cephalexinومقاومة

بة  امبسلين   (%)85.7(بنس  )Lincomycinولنكوماسين)  (Ampicillinولمضاد

بة  اروثرومايسين    (%)71.4(بنس لمصاد سفتاكسايم)   (Roxythromycinو و

Cefotaxime    (بنسبة)57.1(%.

ليس   الباس ا سبروفلوكاسين)      (Bacillus(ام لمضاد  و) Ciprofloxacinحساسة

ين (  )Roxythromycinواريثرومايسين)  (100%بنسبة)  (Gentamicinجنتاماس

بة ( افولكسين)   (%85.7بنس  )Pefloxacinوبيفلوكسين)  (Ofloxacinوتمضاد

سفالكشين    (%)71.4(بنسبة  لمصاد  )Ceftriazoneوسفتازون)  (Cephalexinو

بة  امبسلين.    (%)57.1(بنس لمضاد  %)85.7(بنسبة) Ampicillinومقاومة

ين  ( لنكوماس اد .(بنسبة) Cefotaximeوسفتااكسايم)   (Lincomycinومض

57.1(%.
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